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	Sıra
 No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim
	Birim
Fiyat
	
Toplam Fiyat

	
	Malzeme Cinsi
	
	
	
	

	1
	HLA - A SSO PCR
	300
	TEST
	
	

	2
	HLA - B SSO PCR
	300
	TEST
	
	

	3
	HLA - C SSO PCR
	100
	TEST
	
	

	4
	HLA - DR SSO PCR
	300
	TEST
	
	

	5
	HLA - DQ SSO PCR
	100
	TEST
	
	

	6
	PRA CLASS I/II TARAMA KİTİ
	480
	TEST
	
	

	7
	PRA CLASS I TANIMLAMA KİTİ
	72
	TEST
	
	

	8
	PRA CLASS II TANIMLAMA KİTİ
	72
	TEST
	
	

	9
	ANTİ HLA CLASS 1 SİNGLE ANTİJEN
	72
	TEST
	
	

	10
	ANTİ HLA CLASS 2 SİNGLE ANTİJEN
	72
	TEST
	
	

	11
	LCM-HLA CLASS I (T LYMPHOBEADS)
	1
	ADET
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meramtipsatinalma@gmail.com
1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR. 
	2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR. 
	3-MALZEME LİSTESİNİ  http://www.meramtip.com.tr/ihale.php ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ. 
	4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ 
     5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.	
     6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR.
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9. Tanimlama testlerinin degerlendirilmesi igin yazilim programi kullanilmali ve program kullanimu ile ilgili
tiim egitimler firma tarafindan verilmelidir.

10. Tanimlama test giincellemeleri firma tarafindan aplikasyon gorevlisi araciligiyla gergeklestirilmelidir.

11. Kit lot numarasi biyoinformatik analiz programma uygun olmayan (biyoinformatik yazilm programi
giincellemesine ragmen) kit degisimi programa uygun olacak sekilde ytklenici firma tarafindan
saglanmalidir. ‘

12. Tiim sistem firma tarafindan doku tipleme laboratuvarina kurulacak, ¢alisiliyor olarak teslim edilecek,
gerekli egitimler ve bakimlar firma tarafindan verilecektir.

13. Sistem ile ilgili tiim cihazlarin bakim ve onarimi firma tarafindan yapilmali. Arizanin 3 giin iginde
giderilememesi durumunda arizali cihazlarin yerine yeni cihaz temin edilmelidir.

14. Istekli firmalar teklif etmis olduklari sistemin demonstrasyonunu laboratuvarimizda yapmalidirlar.

15. Kit almi boyunca Kitlerin her tiirlt saklama kosullar yiiklenici firma tarafindan laboratuvarda
saglanacaktir.

16. Sistem ihale sdzlesmesinden sonra en geg 15 giin iginde kurulmalidur.

3. GRUP

TEK ANTIiJEN BONCUKLU ANTiKOR TAYiNi (SINGLE ANTiJEN BEAD-SAB) TEKNiK SARTLAR

Yontem, yitksek duyarliliktaki hastalarin pre- ve post-transplantasyonda kullanim amagh olmak tizere,

alel diizeyinde tek antijen tanimlamasini saglamalidir.

2. Yontem, yitksek PRA degeri iginde baskilanmis antijenlerin saptanmasini tayin edebilmelidir.

3. Yontem, HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB, HLA-DQB, HLA- DPB antijenlerine Kkarsi
tanimlamay olas1 kilmalidir.

4. Yontem, HLA smif-I antijenleri (HLA-A, B, C) igin en az 90 antijen ve HLA simf-II antijenleri (HLA-
DRB, DQB, DPB) i¢in en az 60 antijen igermelidir.

5. Her DQ ve DP antijeni, zincir 6zel antikorlarinin tanimlanmasini kolaylastiracak ortak alfa ve beta
zincirlerinin farkli kombinasyonlarini igermelidir.

6. Her bir hastanin sinif I antijenlerine kargi tanimlama testi igin sadece 1 kuyu kullanilmalidir.

7. Her bir hastanin sinif-II antijenlerine karg: tanimlama testi igin sadece 1 kuyu kullanilmahdir

8. Sonuglar Fluoroanalyzer cihaz ile kéntite edilirken otomatik olarak degerlendirilmeli, analiz yapmak i¢in
ayri bir isleme gerek olmamaldir. )

9. Yontem, tek seferde | ila 96 Srnek galigilabilmelidir.

10. Sistem ihale sdzlesmesinden sonra 15 giin iginde kurulmalidir.

4. GRUP

T ve B LENFOSIT iZOLASYON KiTi TEKNiK SARTLAR

1

: \}2;\ APOGLY
b i nef\K 2
o u Te T\\Syen‘

Lenfosit ayirma soliisyonu (lenfosit separation medium) kandan moneniikleer hiicre izolasyonu igin

uygun olmalidir. Optimal degerler igj\yogunluk: 1.077-2.000 g/mL,osmolalite: 290-300 mOsm/L
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4.
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10.

T lenfosit hiicresi izolasyon boncuk (beads) yéntemi, kandan magnetik T hiicre ayrimina uygun
olmalidir. izolasyon yaparken izole edilmek istenen CD3 hiicreleri negatif segilim prosediiriine uygun
olmalidir.
izolasyon boncuklari, istenmeyen hiicrelere baglanabilen tetrameric antibody complex kokteyli
icermelidir.
HLA/CDC cross-match analizi i¢in uygun olmalidur. |
izole edilen hiicrelerden direk olarak florositometrik analize gegilebilmelidir
Ayrica hiicrelere yapigan beadleri ayirmaya gerek duyulmamalidir.
B lenfosit hiicresi izolasyon boncuk (beads) yontemi, kandan magnetik B hiicre ayrimima uygun
olmalidir. izolasyonda izole edilmek istenen CD19 hiicreleri negatif segilim prosediiriine uygun
olmalidur.
Hiicreye aktiflesmesi ve kontaminasyonu engellemek i¢in hiicreye izolasyon asamasinda
dokunulmamalidir.
B hiicre izolasyon beadleri,istenmeyen hiicrelere baglanabilen tetrameric antibody complex kokteyli
icermelidir. Yontem, lenfosit HLA/CDC cross-match ¢alismalari igin uygun olmalidir. Florositometrik
analize gegilebilmeli. Ayrica hiicrelere yapisan beadleri ayirmaya gerek duyulmamalidir.
Hiicre izolasyon magneti, T hiicre ve B hiicre izolasyonuna uygun olmahdir. En az 8 adet 5-14 ml'lik
tiiplere uygun boliimii olmahdir. Izo.le edilmek istenen hiicrelerin negatif segilim ile yapilabilmesi igin
tiretilmis magnet olmahdir

TALEP EDIiLEN URUN ve MIKTARLAR

HLA -A SSO LUMINEX 300 TEST (6 KUTU)
HLA -B SSO LUMINEX 300 TEST (6 KUTU)
HLA -C SSO LUMINEX 100 TEST (2 KUTU)
HLA -DR SSO LUMINEX 300 TEST (6 KUTU)
HLA -DQ SSO LUMINEX 100 TEST (2 KUTU)
PRA TARAMA 480 TEST (5 KUTU)
PRA CLASS I TANIMLAMA 72 TEST (3 KUTU)
PRA CLASS 1l TANIMLAMA 72 TEST (3 KUTU)
SAB CLASS I (Tek antijen Boncuk HLA Sif1) | 72 TEST (3 KUTU)
SAB CLASS 11 (Tek antijen Boncuk HLA Smif1I) | 72 TEST (3 KUTU)
LCM-HLA Class I (T lymphobeads), | adet

LCM-HLA Class II (B lymphobeagis) | | adet

|
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NECMETTIN ERBAKAN UNIiVERSITESI TIP FAKULTESI
2026 YILI DOKU TiPLEME LABORATUVARI TEKNiK SARTNAMESI

KONU: Necmettin Erbakan Universitesi Tip Fakiiltesi Doku Tipleme Laboratuvari’nin test ihtiyacina yonelik kit

ve sarf malzeme alim ihalesidir.

Genel Sartlar

a) Yiklenici firma testler igin gerekli tiim cihazlari, kitleri, malzemeleri Doku Tipleme Laboratuvari
Yonetmeligi'ne uygun sekilde kitleri bitene kadar laboratuvarda bulundurmak zorundadir.

b) Sonug ve rapor vermek igin kullanlacak gerekli tiim sarf malzemeler yiikleniciye aittir. Sarf
malzemeler Kitler ile eszamanl temin edilmelidir.

c) Testtekrari gerekirse, bozuk veya sonug alinamayan kitler veya kalibrasyon igin kullanilan kitler firma
tarafindan kargilanacaktir.

d) Kitler kullanima hazir ve orijinal ambalajinda olmalidur. Kitlerin tizerinde iretici firma ad, testin adi,
test sayist, lot numarasi ve son kullanim tarihi yazili olmahdir. Orijinal olmayan toplama kitler
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e) Boliime kurulacak tiim cihazlar igin kesintisiz gii¢ kaynag: temin edilmelidir.

f) Her grup igin gerekli cihazin kurulumu, optimizasyonu ve kalite kontrolii yiiklenici firma tarafindan
saglanmalidir.

g) Yiklenici firma Doku Tipleme Laboratuvari testlerinin dis kalite kontrolleri igin gerekli
organizasyonu, Kit ve sarf destegini saglamalidir. Dig kalite kontrolleri yapilacak testler, HLA-A-B-
C-DR-DQ dokau tipi tayini (SSO), sitotoksik lenfosit cross-match (CDC-XM) testlerini igermelidir.

TEKNiK SARTLAR

GRUP1

HLA PCR -SSO DOKU TiPLEME KiTLERI TEKNiK SARTLARI

1.

Yontem, HLA smif I (A, B, C) ve simf Il (DR, DQ) alellerini diigiik ¢6ziiniirlikli DNA dizisi analizi
temelinde hedef HLA sekansina 6zgii oligoniikleotidler (SSO) ile kalitatif ve kantitatif tespit prensibine
dayanir.

Mikrosferler en az 100 farkli prop baglama ozelliginde olmali ve her bir kit igerisinde 1 temin edilen A,
B, C, DR ve DQ lokuslarina 6zgii primerler hedef DNA dizisini amplifiye edebilmelidir.

Yeterli miktarda Taq polimeraz firma tarafindan saglanmahdir. (.2’lik PCR tiipleri, Eppendorf tiipleri,
costar plate ve seal yeterli miktarda firma tarafindan temin edilmelidir.

Sistemi kuran yiiklenici firma laboratuvarda en az 1 adet rocator, 8 kanalli pipet seti, 1 adet spin
mikrosantrifij, vorteks, 1 adet Fluoroanalyzer (Luminex) cihazi, bilgisayar sistemi ve sonikator
bulundurmalidir.

Sistemi kuran firma laboratuvarda 2 adet thermal cycler, 1 adet isitici blok, 1 adet spin mini santriftij, 2

ks bulundurmaiidir.

adet otomatik pipet seti, 8 kanalli pipet, vor
Sistem ile birlikte 1 adet tam otomatik DNA\ izglasyon cihazi temin edilmelidir. Doku tipleme testleri,

ewdece dokun uygunlugu agistidan gahgildigindan, izole
\
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edilecek DNA aday dondr sayisina gore artmaktadir. Bundan dolay1 en az 1000 testlik DNA izolasyon
kiti temin edilmelidir.

7. En son giincellenmis olan HLA alellerinin tespit ve degerlendirmesi bir arada yapilmalidir. Kit lot
numarasi biyoinformatik analiz programina uygun olmayan (biyoinformatik yazilm programi
giincellemesine ragmen) kit degisimi programa uygun olacak sekilde yiiklenici firma tarafindan
saglanmalidir.

8. Sonuglarin ve pozitif reaksiyonlarm analizi giivenilirlik agisindan gozle yapilmamalidir.
Laboratuvarimizin uluslararas1 dig kalite kontrol programina iiyeligi firma tarafindan yilda iki kez
yaptiriimalidir.

9. Tiim sistem firma tarafindan laboratuvara kurulacak, galistyor olarak teslim edilecek, gerekli egitimler ve
teknik bakimlar firma tarafindan verilecektir.

10. Sistem ile ilgili tim cihazlarin bakim ve onarimi firma tarafindan yapilmali. Arizanin 3 giin iginde
giderilememesi durumunda arizah cihazlarm yerine yeni cihaz temin edilmelidir. .

11. ihale sonrasinda tiim sistem olarak demonstrasyon yapmayan firmalar degerlendirmeye alinmayacaktir.

12. Toplam test miktar1 doku tiplendirme laboratuvar sorumlu/sorumlu yardimcisi talebi dogrultusunda
teslim edilecektir.

13. Sistem ihale sdzlesmesinden sonra en geg 15 giin iginde kurulmalidir.

GRUP 2

PANEL REAKTIF ANTIiKOR (PRA) TARAMA VE TANIMLAMA (SINIF 1 ve SINIF 2) KiTLERI
TEKNIiK SARTLARI

1. Yontem, Fluoroanalyzer (Luminex) teknolojisi ile hastalarin anti-HLA antikorlari pre- ve post-

transplantasyonda kullanim amagh olmak iizere diisitk ¢oziinirlikte tayin edebilmelidir.

2. Yontem, PRA antijenleri ile kaplanmig mikrokiirecikler kullanarak insan serumundaki anti-HLA
antikorlarin (Panel Reaktif HLA Class I ve HLA Class II) taramasin ve tanimlamasini tayin edecek
sekilde tasarlanmig olmalidir.

3. Sonuglar Fluoroanalyzer (Luminex) cihazi ile kantite edilirken pozitif reaksiyonlarin analizi giivenilirlik
agisindan gozle yapilmamali, tim analizler biyoinformatik yazilim programinda tespit edilmelidir.

4. Tarama testi ile Class I ve Class Il antikorlari ayni kuyuda eszamanli olarak analiz edilmelidir. Ayni anda
1-94 6rnek ve 2 kontrol igin PRA tarama testleri 1,5 saat iginde galigilabilmelidir.

5. Testlerde 1 adet pozitif ve | adet negatif kontrol bulunm‘alldlr. Kitlerden ahinacak izst sonucunun
(veriminin) diigmesine neden olabilecek fazladan standart ya da kontrol kullanilmarnali; reaktifler
harcanmamalidir.

6. Her bir hastamin sif I ve siif II antijenlerine karst PRA tamimlama testinde en az I’er kuyu
kullanilmaldir.

7. Hasta serumundan kaynaklanabilecek olasi test tekrarlarini Onlemek amactyla serum temizleme

soliisyonu ve cihaz emis giicliniin diismesini engellemek igin ciraz ug/mil/prob iicretsiz olarak temin

edilmelidir.

Sistemi kuran yiiklenici firma laboratuvarda 1 adet rotator, 8 kanalli pipet seti, 1 adet spin mikrosantrifiij,

vorteks, 1 adet Fluoroanalyzer (Lumi.{=x) cihaz, bilgisayar sistemi ve sonikatdr bulundurmalidir.
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