T.C DOKUMAN KODU TT.203

NECMETTiIN ERBAKAN UNiVERSITESI YAYIN TARiHi 01.04.2013
MERAM TIP FAKULTESI HASTANESi REViZYON NO 02
KAN MERKEZi REViZYON TARIiHi 01.06.2021
SOGUTMALI SANTRIFUJ CIHAZI KULLANMA TALIMATI SAYFA NO 1/1

1. AMAGC: Kaliteli kan Grlini elde etmek.
2. KAPSAM: Kan Urln{ kapsar.
3. FAALIYET AKISI:
3.1. Cihazin gli¢ kaynag prize takilir ve tekerlekleri sabitlenir.
3.2. Cihaz 0-1 diigmesiyle agilir
3.3. Kapak agma kapama diigmesinden kapagi agilir.
3.4. Santrifiij edilecek kanlar dengeli bir sekilde godelere yerlestirilir.(Karsilikli ve esit agirlikta olacak sekilde
dengelenir)
3.5. Kapak yavasca kapatilir.
3.6. Cihaz istenilen devir ve dakikaya gore ayatrlanir
3.7. Start tusuna basilarak islem baslatilir.
3.8. Cihazin galisma siiresi bitince alrm verir
3.9. Cihaz agma kapama diigmesinden kapak agilarak kanlar sarsilmadan alinir
3.10. Cihaz temizlenir,kapak kapatilir

3.11. Cihaz 0-1 diigmesine basilarak kapatilir.

“Kalite Yonetim Sistemi” Klasériinde bulunan belge giincel ve kontrollii olup, baski alinmis KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALi KONTROLSUZ KOPYADIR.



