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YEMP Cihazr Teknik $artnamesi

1.- Cihaz di'zayntvlEMP (Vestibutar Evoked Myogenic Potentials) testini yapabilecek

gekilde olmahdu:.
2- Cihaz portatif ol rnaltdtr.
3- Cihazhem okiiler ve hem de servikal Vemp test protokollerine sahip olmahdrr.

4- Cihaz VEMP iskorunu hesaplayabilmelidir.
5- Cihaz Brio-Fee,dtrack yontemi kullanarak Vemp testini yapmalt, b6ylece kas tonusu

monitorizasyonu yaprlarak her iki tarafin aynr gartlar altrnda test edilmesi
saflanmahdrr.

6- Yazltmtest e,Cilen her iki tarafin sonuglartm birbirine oranlayabilmelidir. (EMG
scaling)

I - Cihaz yazrhmrnda click, 5 00 Hz. ve 1 000 Hz. ' lik testier igin otomatik test protokoileri
bulunmahdu. Kullanrcr bu protokolleri defiiqtirebilmeli ve yeni test protokoileri
agabilmelidir.

8- Cihaz 60 ila 100 dB nHL seviyeleri arasrnda uyaran verebilmelidir.
9- Analiz penceresi -20 ila 80 ms. arasmda olmahdrr. Maksimum pencere geniglifi 150

ms. olmahdu.
L0- Bio-feedback sistemi ilzerinden yaprlan eqik seviyesi ayarr sonucunda cihaz otomatik

rej eksiyon y apabilmeliclir.
LL- Yazrhm olgiimi.i yaprlan traselere dijital filtreleme uygulayabilmelidir. Kullanrcr bu

filtre de[erlerin:i de[i qtirebilmelidir.
t2- Cihazla beraber aga[rdaki malzemeler teslimat esnasrnda verilmelidir.

o L Set Disposable Elektrot kablosu (1 sette 5 adet)
o L Set lle-usable Elektrot kablosu (1 sette 4 adet)
o 5 Pakert JDisposable Elektrot (1 Pakette 100 adet)
o .[ Adel Cilt temizleme jeli
o .l Ade[ Eilektrot jeli
o .[ Adet Ciiig Kablosu

13- Cihazile birlikte 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet miirekkep piiskiirtmeliyaztcr ve bio-
feedback amergh 19" LCD monitor verilmelidir.

1.4- Cihazwindowsi 7 igletim sistemi ile tarn bir uyum igei'isinde gahgmahdrr.
L5- Cihazrn kurulumu firma tarafindan i.icretsiz olarak yaprlmahdrr.
16-Cihann kullaru,or ve teknik efitimi firma tarafindan iicretsiz olarak verilmelidir.
L7- Cihaz kati kab'iilden baglamak tizere en az iki yrl stireyle garantili olmahdrr. Garanti

siiresince sisternin (Cihaz, cihazla ilgili tiim krsrmlar ve verilen tiim aksesuarlar) her

tiirlti bakrm ve onanml ile yedek paryatemini satrct firmayaaitlir.
L8- Teklif vereceli firmalar, garanti bitiminden sonra en az 10 (yrl) stireyle licrgti

karqrhfrnda servis hizmeti ve yedek parqa sa[lamayr taahhiit edecektir. 
]

L9- Teklif verecek frmalar, cihaztnyedek pargalarmr ve sarf malzsmelerini doviz bannda
fiyatlandrrarek teklifleri ile birlikte verecekler ve talep olmasr halinde azami bu
fi yattan kargtlarnayr taahhiit edeceklerdir.
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